
Jan. Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__

4 Probenhalter, Spitzenhalter und 

Plättchenhalter reinigen

monatlich

6 Barcodeleser

monatlich

8 O-Ringe an den Spitzen reinigen

monatlich

Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__ Level__

% % % % % % % % % % % %

h

Jahr:

1

2
h h h h h

Datum / Visum:

h h h

3

h h h

5

Dri-Chem NX7000i Reinigungsvorlage

7

Luftfilter reinigen

monatlich

Pipettierstation reinigen                            

monatlich

Deckel der Referenzflüssigkeit 

reinigen 

monatlich

Referenzplattencheck:                                     

Level und % notieren                                  

monatlich 

Lampenstunden notieren:                                                                                             

monatlich

Gerät herunterfahren                                                       

Komplett entstauben                                                     

monatlich

 Die Vorgänge werden auf der Anleitung für «Dri-Chem NX7000i Periodische Wartung Zusammenfassung» beschrieben.

Inkubator, Referenzplatte, 

Fotometer reinigen und danach 

Referenzplattencheck: 

Level und % notieren: 

dreimonatlich

9

%% % % % % % % % % % %
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